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Dosage de l’HbA1C décentralisée: une réelle 

plus-value? 
Les jeudis de Fleurus – 22 Octobre 2015 
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HbA1C: Rappels fondamentaux 

 

►Une fraction du glucose présent dans le sang se lie à 

l’hémoglobine 

 

►Cette combinaison « hémoglobine-glucose » est appelée 

HbA1c 

 

►La valeur de l’HbA1c est proportionnel au taux de glucose 

dans le sang 

 

►L’HbA1c est considérée comme un indicateur de la glycémie 

moyenne quotidienne au cours des deux mois précédant le 

dosage 

RBC 

Hemoglobine 

HbA1c 

2 mois 
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Siemens DCA Vantage: Fonctionnement 

Scan Add Results Load Sample 
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Méthode de mesure du DCA Vantage 

INHIBITION OF LATEX AGGLUTINATION 

Antibody-Latex 

NO 
Hemoglobin A1c 

AGGLUTINATION 

Agglutinator 

High Scattering 

(Increased Absorbance) 

Hemoglobin 

A1c Low Scattering 

(Decreased Absorbance) 

AGGLUTINATION 

INHIBITED 
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Méthode de mesure du DCA Vantage 

Ponction de 

l’échantillon à 

l’extrémité du doigt 

par capillarité 
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Méthode de mesure du DCA Vantage 
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Méthode de mesure du DCA Vantage 
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Précision du DCA Vantage 

 

• Une étude interne a été réalisée pour évaluer la précision 

du test HbA1c sur le DCA Vantage1 

 

• Cette étude représente 2160 tests sur 3 niveaux 

différents en utilisant 3 lots de kits DCA Vantage HbA1c 

sur un durée de 20 jours (2 tests par échantillons)  

  

 

 

 

 

• Les résultats démontrent un grande précision de la 

méthode de mesure (CV < ou = à 2,0%). 



Restricted © Siemens Healthcare Diagnostics Inc. 2015 All rights reserved. 

Page 9 

Correlation avec le laboratoire central 

 

 

 

 

 

Un total de 127 échantillons de patients ont été testés 

afin de comparer les résultats du DCA Vantage avec 

la méthode Tosoh G7 HPLC2 

 

Le coefficient de correlation obtenu est de 0,99124 
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Avantages de la mesure en décentralisé 

Résulats obtenus en 

quelques minutes 
Informations mutliples et 

précises 

Transmission directe 

des résultats aux 

patients 

L’apport direct du résultat HbA1c lors d’une consultation patient améliore le 

contrôle de la glycémie chez les patients diabétiques de type 1 & 2. 3, 4 

+ = 6 
minutes 



Restricted © Siemens Healthcare Diagnostics Inc. 2015 All rights reserved. 

Page 11 

Gestion des résultats sur le DCA Vantage 

• Il est possible de “flagger” les 

résutats, par exemple, supérieurs à 

6.5% d’HbA1c 

• De plus, différentes unités (mmol/L 

ou %) peuvent être sélectionnées. 
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Analyse de l’évolution de la situation. 

Discussion en face-à-face avec le 

patient de l’évolution de la situation. 
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Point de vue des médecins 

Situations différentes entre généralistes et diabétologues 

Diabétologues 

• Prise de sang durant consultation et demande express (si 

possible) au labo pour obtention de l’HbA1c. 

Á POCT moins invasif car pas de prise de sang 

Á Moins de risque d’attente de résultat 

Médecins généralistes 

Le DCA permet: 

•Un gain de temps (car évite de rappeler le patient) 

•Optimisation du suivi (tendance) 

•Economie car patient évite de payer 2 consultations 

•Investissement allégé dans le cadre d’une maison médicale.  
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MERCI!!! 
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